
LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 22/000009568
Data di emissione data di emissione 10/01/2022

Spett.le
Codice intestatario 0080388 CENTRALTUBI SPA

VIA FOGLIA 11
61026 LUNANO (PU)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 21.543219.0011

Consegnato da GLS General Logistics Systems il 30/11/2021

Data ricevimento 30/11/2021

Proveniente da  CENTRALTUBI SPA VIA FOGLIA 11 61026 LUNANO (PU) IT

Descrizione campione TUBO SGK CON PARETE INTERNA AZZURRA

Dati campionamento

Campionato da Cliente
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RISULTATI ANALITICI
Valore/

Incertezza
U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti LoQ LoD Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE 1

MIGRAZIONE IN ACQUA 06/12/2021­ 02 2 *
Met.: DM 174/04 ALL.3C ­10/01/2022

CONDIZIONI DI CONTATTO 02 3
Tipologia di contatto Immersione  4

totale
Tempo 24 h 5
Temperatura 40 °C 6

MIGRAZIONE GLOBALE 06/12/2021­ 02 7
Met.: DM 174/04 ALL.3C ­10/12/2021
Migrazione globale 1^ prova < LoQ mg/kg 10 8 *
Migrazione globale 2^ prova < LoQ mg/kg 10 9 *
Migrazione globale 3^ prova < LoQ mg/kg 10 10 *
Migrazione globale media < LoQ mg/kg <=60  DM 174  10 11 *

6/04/2004

SUL CAMPIONE TAL QUALE 12

CONDIZIONI DI CONTATTO DELLA 06/12/2021­ 02 13
MIGRAZIONE SPECIFICA ­07/12/2021
Met.: UNI EN 13130­1:2005
Tipologia di contatto migrazione specifica Immersione  14 *

totale in 
simulanti 
acquosi

Modalita' di contatto migrazione specifica TERZO  15 *
ATTACCO

Tempo migrazione specifica 10 d (giorni) 16 *
Temperatura migrazione specifica 60 °C 17 *

SUL LIQUIDO DI CESSIONE ACQUA ­ MIGRAZIONE 1802
Met.: UNI EN 13130­1:2005
MIGRAZIONE DI COLORANTI (TRASMITTANZA  100 % >=95  DM21/03/73(p) 1,0 06/12/2021­ 02 19 *
MINIMA) ­10/01/2022

Met.: DM 21/03/73 ALL IV SEZ VII

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Riga (11) ­ Riferimento: DM 174 6/04/2004 = DM 174 6/04/2004 ­ GUI n° 166 del 17/07/2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Allegato III.
Riga (19) ­ Riferimento: DM21/03/73(p) = DM 21/03/1973 ­ SO GU n° 104 20/04/1973 ­ All IV sez VII (Rivelazione della migrazione di coloranti)
Riga (19) ­ Metodo: DM 21/03/73 ALL IV SEZ VII = DM 21/03/1973 SO GU N°104 20/04/1973 ALL IV SEZ VII

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

Riga (11,19): gli esiti analitici risultano CONFORMI ai riferimenti indicati.
Il giudizio di idoneità del campione al contatto con acque destinate al consumo umano è subordinato alla valutazione dell’esito di tutte le prove condotte a questo
scopo.
Si sottolinea che il materiale/oggetto è da considerarsi idoneo al contatto con acque destinate al consumo umano purchè siano ottemperati i requisiti stabiliti dal Capo 1
e Capo 2 del DM n° 174 del 6/04/2004 ­ GUI n° 166 del 17/07/2004.
Il giudizio di idoneità alimentare del campione è subordinato alla valutazione dell’esito di tutte le prove condotte a questo scopo.
Pertanto è possibile ritenere che il materiale, nelle condizioni testate, sia idoneo a venire a contatto con gli alimenti simulati dai mezzi di cessione per i quali sia le prove
di migrazione globale che specifica, eventualmente condotte, hanno dato esito conforme. Si sottolinea che l’idoneità alimentare è da considerarsi valida purché i
monomeri, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici impiegati siano ammessi dalla legislazione vigente, gli eventuali limiti di migrazione globale e specifica siano
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rispettati e siano ottemperati i requisiti stabiliti dai Regolamenti CE 1935/2004 e CE 2023/2006.

Informazioni fornite dal cliente

Campionato da: Cliente
Proveniente da : CENTRALTUBI SPA VIA FOGLIA 11 61026 LUNANO (PU) IT
Descrizione: TUBO SGK CON PARETE INTERNA AZZURRA

Responsabile prove chimiche

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 21005119 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici ­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 21005078 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 21005119 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici ­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 21005078 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 21005119 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei Chimici e dei Fisici ­ Provincia di Treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 21005078 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

­ La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. ­ Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata
con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il
95%. ­ LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. ­ LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato,
indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore
inferiore o superiore al campo di misura della prova. ­ Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). ­ In
caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi. ­ Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così
come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente
sono sempre forniti dal cliente. ­ Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in
grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica. ­ Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai
parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
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